 Извещение  запроса  котировок  цен № 14
от 04.10.2010 г.
Закупка системы суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» 
для муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2».

Размещения заказа осуществляется у субъекта малого предпринимательства.
1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной  почты заказчика (при  его     наличии): Муниципальное  учреждение  здравоохранения 
                                 «Городская поликлиника №2» 

                        414009, г. Астрахань,ул. Соликамская, 8, 
                        E-mail: poldva@mail.ru,  
2. Источник финансирования заказа: средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному медицинскому страхованию.
3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа:

 Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме (см. приложение №2) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа с расшифровкой должности и инициалов подписавшего лица, участника размещения заказа и печатью  (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы. Котировочные  заявки, поданные по факсу, не принимаются. Котировочные заявки, поданные (полученные по почте) позднее установленного срока, не рассматриваются. 

      4 . Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем
  выполняемых работ, оказываемых услуг:   (Новый) Система суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» ( или эквивалент) – 1 штука (приложение №1)
Если в извещении имеются указания на торговые знаки (торговые наименования), то эти указания рассматриваются участниками запроса котировок как указания, которые сопровождаются словами «или эквивалент».

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:      
      414009 г. Астрахань,  ул. Соликамская, 8  МУЗ «Городская поликлиника №2»  
6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 
в  течение  60  рабочих дней  со  дня  подписания  муниципального контракта.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:   
в стоимость  товара  включены  все  расходы  на  перевозку, страхование, уплату  таможенных  пошлин, налогов, сборов  и  других  обязательных  платежей. 
  8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 180 000  руб. 00 коп. (Сто восемьдесят  тысяч рублей  ноль копеек.) В случае несоответствия суммы цифрами сумме прописью предпочтение отдаётся  сумме прописью.
      9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата, время окончания срока подачи     котировочных заявок: Управление муниципального заказа  администрации города Астрахани ,414000,г. Астрахани, ул. Ак Королёва  ,26 каб. 308 тел/ факс: 8 (512) 22-81-55 Эл.почта mzakaz@asranet.ru с 05.10.2010 г. по 08.10.2010 г. 08-30 до 17-30,в рабочие дни ,обеденный перерыв 13-00  до 14-00 ( время московское)
10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

           Оплата  товара  производится  без  предоплаты  в  безналичной  форме путём    

           перечисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт  поставщика  в  течение  

            тридцати  банковских  дней  со  дня  получения  товара  и  подписания  акта  приёма- 

           передачи  товара.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещениям проведении запроса котировок цен и проектом контракта, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок, и подписывается победителем:

не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
12. Требование к поставщику: 
1)  -  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике  размещения заказа
2)     - Участники  размещения муниципального заказа должны относится к субъекту  малого  предпринимательства ( по критериям, установленным частью 1 статьи 4 федерального закона  № 209 – ФЗ от 24.07.2007 г.)

                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                                  к запросу котировок цен № 14
Технические требования/ характеристика.
Новый Система суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента»
(рабочее место с 1 регистратором ЭКГ МН-02-8 и 1 монитором АД)

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Соответствие

	Общие требования

	А
	Регистрационное свидетельство Минздрава России
	Наличие
	

	Б
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	

	В
	Сертификат об утверждении типа средств измерений
	Наличие
	

	1. Состав системы

	1.1.
	Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи ЭКГ с базой данных
	1
	

	1.2.
	Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом для переноски, кабелем отведения. Элементами питания и зарядным устройством
	1
	

	1.3.
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов
	Наличие
	

	1.4.
	Одноразовые электроды, шт., не менее
	150 (на 1 регистратор ЭКГ)
	

	1.5.
	Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2 шт), элементами питания (4 шт) и зарядным устройством
	1
	

	1.6.
	Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи АД с базой данных
	Наличие
	

	1.7.
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов
	Наличие
	

	1.8.
	Программа совместного просмотра и анализа ЭКГ и АД при проведении бифункционального метода исследования
	Наличие
	

	1.9.
	Совместная работа в общей базе данных с аппаратно-программным комплексом «Валента» на одном компьютере
	Наличие
	

	2. Суточное мониторирование ЭКГ

	2.1.
	Регистратор ЭКГ
	
	

	
	Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее
	3
	

	
	Время записи, часов, не менее
	24
	

	
	Размер, мм
	67х62х19
	

	
	Вес с элементом питания, г, не более
	80
	

	
	Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР)
	Наличие
	

	
	Частота дискретизации выделенного канала ИВР, Гц не менее
	2000
	

	
	Разрядность АЦП, не менее, Бит
	12
	

	
	Кнопка отметчика событий
	Наличие
	

	
	Встроенный ЖК цветной дисплей OLED. С разрешением не хуже
	168*128
	

	
	Размер цветного дисплея, мм не менее
	34х27
	

	
	Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению
	Наличие
	

	
	Съемная флэш-память типа SD, емкостью не менее, Мб
	1024
	

	
	Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD
	Наличие
	

	
	Запись ЭКГ без потери данных
	Наличие
	

	
	Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth
	Наличие
	

	
	Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора
	Наличие
	

	
	Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более
	5 минут
	

	
	Питание-1 аккумулятор типа ААА
	Наличие
	

	
	Работа с одноразовыми электродами
	Наличие
	

	
	Чехол защитный для ношения на поясе 1 шт.
	Наличие
	

	
	Чехол защитный для ношения на шее 1 шт.
	Наличие
	

	3. Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ

	3.1.
	Режим оснащения пациента:
	
	

	
	Контроль качества наложения электродов по трем каналам.
	Наличие
	

	
	Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов
	Наличие
	

	
	Возможность задания параметров ИКС для последующего анализа
	Наличие
	

	
	Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования.
	Наличие
	

	
	Возможность дистанционного перевода монитора в режиме записи.
	Наличие
	

	
	Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера)
	Наличие
	

	3.2.
	Обработка ЭКГ
	
	

	
	Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям
	Наличие
	

	
	Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов
	Наличие
	

	
	График тренда ЧСС
	Наличие
	

	
	График изменения сегмента ST по трем каналам
	Наличие
	

	
	График изменения интервалов QT по трем каналам
	Наличие
	

	
	График типов базового ритма
	Наличие
	

	
	Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование.
	Наличие
	

	
	Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи.
	Наличие
	

	
	Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах. Возможность ручной коррекции типа цикла.
	Наличие
	

	
	Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвета нормальных комплексов, предсердечных аритмий, желудочных аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов.
	Наличие
	

	
	Автоматический «шаблонный анализ» -разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона
	Наличие
	

	3.3.
	Анализ сегмента ST:
	
	

	
	Стандартный анализ сегмента ST с построением трендов по трем каналам.
	Наличие
	

	
	Определение изменения сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов.
	Наличие
	

	
	Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST.
	Наличие
	

	
	Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи.
	Наличие
	

	3.4.
	Анализ интервала QT:
	
	

	
	Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам
	Наличие
	

	
	Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT.
	Наличие
	

	
	Расчет с построение трендов корригированных интервалов QT.
	Наличие
	

	
	Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно
	Наличие
	

	
	Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи.
	Наличие
	

	3.5.
	Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
	
	

	
	Анализ параметров ВСР во временной области :

-ритмограмма.

-расчет параметров:  MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50.
	Наличие
	

	
	Анализ параметров ВСР в частотной области:

- Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов.

- Скаттерграмма.

- Хаосграмма.
	Наличие
	

	
	Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи.

	Наличие
	

	3.6.
	Анализ работы ИКС:
	
	

	
	Первоначальное указание типа ИКС.
	Наличие
	

	
	Автоматическое распознавание импульсов ИКС.
	Наличие
	

	
	Возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета записи
	Наличие
	

	3.7.
	Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз.
	Наличие
	

	3.8.
	Формирование итогового документа по заданному шаблону
	Наличие
	

	3.9.
	Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ.
	Наличие
	

	3.10.
	Расширенные возможности по формированию текста итогового документа:

- Наличие встроенного редактора.

- Возможность работы с внешним редактором
	Наличие
	

	3.11
	Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров.
	Наличие
	

	3.12.
	Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования.
	Наличие
	


	4. Мониторирование АД (Регистратор и ПО)

	4.1.
	Вес, грамм, не более
	180
	

	4.2.
	Габариты, мм, не более
	135х75х25
	

	4.3.
	Диапазон измерения, мм рт.ст.,
	25-280
	

	4.4.
	Точность измерения. Не хуже
	± 3 мм
	

	4.5.
	Метод измерения
	Осциллометрический
	

	4.6.
	Дисплей ЖКИ для индикации:
- результатов измерения

- состояния аккумуляторов

-сервисные функции
	Наличие
	

	4.7.
	Длительность мониторирования, не менее
	72 часов
	

	4.8.
	Максимальное программируемое число измерений, не менее
	500
	

	4.9.
	Независимость результатов измерения от климатических условий
	Наличие
	

	4.10.
	Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая)
	Наличие
	

	4.11
	Энергонезависимая память хранения данных
	Наличие
	

	4.12.
	Специальная манжета для длительного ношения с рукавом конической формы для надежной фиксации
	Наличие
	

	4.13.
	Дублирующая система клапанов и процессора
	Наличие
	

	4.14.
	Функция внепланового пуска и остановки измерений
	Наличие
	

	4.15.
	Беспроводная связь с компьютером при оснащении и разгрузке монитора по радиоканалу Bluetooth
	Наличие
	

	4.16.
	Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти
	Наличие
	

	4.17.
	Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения-ночного, дневного, специальных периодов и интервалов
	Наличие
	

	4.18.
	Визуализация параметров:

-суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС

-отображение границ норм АД

-средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале

-гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД.
	Наличие
	

	4.19.
	Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией
	Наличие
	

	4.20.
	Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД.
	Наличие
	

	4.21.
	Параметры суточного профиля АД:

Суточный индекс (степень ночного снижения)
	Наличие
	

	4.22.
	Анализ предыдущих обследований пациента в динамике, интегрированный в едином диалоговом окне
	Наличие
	

	4.23.
	Хронобиологический анализ (САД, ДАД и СрАД). Корреляционный анализ:

Коэффициент корреляции

Линейная регрессия
	Наличие
	

	4.24.
	Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента):

Выбор любого исследования для сравнения.

Визуальное (графическое) сравнение трендов АД

Численное и графическое сравнение основных параметров АД.

Сравнение заключений исследований
	Наличие
	

	4.25.
	Таблица с расчетными статистическими параметрами:

Общая (со словесной интерпритацией результатов)

Статистика за сутки.

Статистка за день.

Статистика за ночь.

Статистика на спец.интервале.

Нагрузка давлением
	Наличие
	

	5. Компьютерная станция

	5.1
	Системный блок, процессор не хуже
	CelN420/945GC/160/DVD-RW/Atx 350
	

	5.2
	Жесткий диск, не менее
	80 Гб
	

	5.3
	CD-RW
	Наличие
	

	5.4
	Монитор, не менее
	19´´
	

	5.5
	Принтер, лазерный
	Наличие
	

	6. Дополнительные условия

	6.1.
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие
	

	6.2.
	Поддержка сетевых решений
	Наличие
	

	6.3.
	Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке
	Наличие
	

	6.4.
	Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее
	24
	

	6.5.
	Возможность обучения персонала
	Наличие
	

	6.6.
	Возможность проведения пусконаладочных работ
	Наличие
	


Главный врач  _______________О.В. Васильева
Приложение  № 2
                                                                                                                             к запросу котировок цен № 14
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на  поставку  продукции  для  муниципальных  нужд  г. Астрахани

Кому:   Уполномоченному органу Управление муниципального заказа администрации города Астрахани
1.Поставщик_______________________________________________________

                          наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

__________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

2. Идентификационный  номер налогоплательщика  ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
3.Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и обьем выполненных работ, оказываемых услуг:   
 (Новый ) Система суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» - 1 штука

(рабочее место с 1 регистратором ЭКГ МН-02-8 и 1 монитором АД)
Технические требования/ характеристика.
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Соответствие

	Общие требования

	А
	Регистрационное свидетельство Минздрава России
	Наличие
	

	Б
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	

	В
	Сертификат об утверждении типа средств измерений
	Наличие
	

	1. Состав системы

	1.1.
	Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи ЭКГ с базой данных
	1
	

	1.2.
	Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом для переноски, кабелем отведения. Элементами питания и зарядным устройством
	1
	

	1.3.
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов
	Наличие
	

	1.4.
	Одноразовые электроды, шт., не менее
	150 (на 1 регистратор ЭКГ)
	

	1.5.
	Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2 шт), элементами питания (4 шт) и зарядным устройством
	1
	

	1.6.
	Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи АД с базой данных
	Наличие
	

	1.7.
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов
	Наличие
	

	1.8.
	Программа совместного просмотра и анализа ЭКГ и АД при проведении бифункционального метода исследования
	Наличие
	

	1.9.
	Совместная работа в общей базе данных с 
аппаратно-программным комплексом «Валента» на одном компьютере
	Наличие
	

	2. Суточное мониторирование ЭКГ

	2.1.
	Регистратор ЭКГ
	
	

	
	Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее
	3
	

	
	Время записи, часов, не менее
	24
	

	
	Размер, мм
	67х62х19
	

	
	Вес с элементом питания, г, не более
	80
	

	
	Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР)
	Наличие
	

	
	Частота дискретизации выделенного канала ИВР, Гц не менее
	2000
	

	
	Разрядность АЦП, не менее, Бит
	12
	

	
	Кнопка отметчика событий
	Наличие
	

	
	Встроенный ЖК цветной дисплей OLED. С разрешением не хуже
	168*128
	

	
	Размер цветного дисплея, мм не менее
	34х27
	

	
	Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению
	Наличие
	

	
	Съемная флэш-память типа SD, емкостью не менее, Мб
	1024
	

	
	Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD
	Наличие
	

	
	Запись ЭКГ без потери данных
	Наличие
	

	
	Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth
	Наличие
	

	
	Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора
	Наличие
	

	
	Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более
	5 минут
	

	
	Питание-1 аккумулятор типа ААА
	Наличие
	

	
	Работа с одноразовыми электродами
	Наличие
	

	
	Чехол защитный для ношения на поясе 1 шт.
	Наличие
	

	
	Чехол защитный для ношения на шее 1 шт.
	Наличие
	

	3. Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ

	3.1.
	Режим оснащения пациента:
	
	

	
	Контроль качества наложения электродов по трем каналам.
	Наличие
	

	
	Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов
	Наличие
	

	
	Возможность задания параметров ИКС для последующего анализа
	Наличие
	

	
	Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования.
	Наличие
	

	
	Возможность дистанционного перевода монитора в режиме записи.
	Наличие
	

	
	Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера)
	Наличие
	

	3.2.
	Обработка ЭКГ
	
	

	
	Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям
	Наличие
	

	
	Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов
	Наличие
	

	
	График тренда ЧСС
	Наличие
	

	
	График изменения сегмента ST по трем каналам
	Наличие
	

	
	График изменения интервалов QT по трем каналам
	Наличие
	

	
	График типов базового ритма
	Наличие
	

	
	Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование.
	Наличие
	

	
	Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи.
	Наличие
	

	
	Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах. Возможность ручной коррекции типа цикла.
	Наличие
	

	
	Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвета нормальных комплексов, предсердечных аритмий, желудочных аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов.
	Наличие
	

	
	Автоматический «шаблонный анализ»-разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона
	Наличие
	

	3.3.
	Анализ сегмента ST:
	
	

	
	Стандартный анализ сегмента ST с построением трендов по трем каналам.
	Наличие
	

	
	Определение изменения сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов.
	Наличие
	

	
	Построение трендов значительных изменений(депрессия/элевация) наклона сегмента ST.
	Наличие
	

	
	Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи.
	Наличие
	

	3.4.
	Анализ интервала QT:
	
	

	
	Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам
	Наличие
	

	
	Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT.
	Наличие
	

	
	Расчет с построение трендов корригированных интервалов QT.
	Наличие
	

	
	Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно
	Наличие
	

	
	Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи.
	Наличие
	

	3.5.
	Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
	
	

	
	Анализ параметров ВСР во временной области :

-ритмограмма.

-расчет параметров:  MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50.
	Наличие
	

	
	Анализ параметров ВСР в частотной области:

- Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов.

- Скаттерграмма.

- Хаосграмма.
	Наличие
	

	
	Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи.


	Наличие
	

	3.6.
	Анализ работы ИКС:
	
	

	
	Первоначальное указание типа ИКС.
	Наличие
	

	
	Автоматическое распознавание импульсов ИКС.
	Наличие
	

	
	Возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета записи
	Наличие
	

	3.7.
	Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз.
	Наличие
	

	3.8.
	Формирование итогового документа по заданному шаблону
	Наличие
	

	3.9.
	Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ.
	Наличие
	

	3.10.
	Расширенные возможности по формированию текста итогового документа:

- Наличие встроенного редактора.

- Возможность работы с внешним редактором
	Наличие
	

	3.11
	Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров.
	Наличие
	

	3.12.
	Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования.
	Наличие
	

	4. Мониторирование АД (Регистратор и ПО)

	4.1.
	Вес, грамм, не более
	180
	

	4.2.
	Габариты, мм, не более
	135х75х25
	

	4.3.
	Диапазон измерения, мм рт.ст.,
	25-280
	

	4.4.
	Точность измерения. Не хуже
	± 3 мм
	

	4.5.
	Метод измерения
	Осциллометрический
	

	4.6.
	Дисплей ЖКИ для индикации:

- результатов измерения

- состояния аккумуляторов

-сервисные функции
	Наличие
	

	4.7.
	Длительность мониторирования, не менее
	72 часов
	

	4.8.
	Максимальное программируемое число измерений, не менее
	500
	

	4.9.
	Независимость результатов измерения от климатических условий
	Наличие
	

	4.10.
	Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая)
	Наличие
	

	4.11
	Энергонезависимая память хранения данных
	Наличие
	

	4.12.
	Специальная манжета для длительного ношения с рукавом конической формы для надежной фиксации
	Наличие
	

	4.13.
	Дублирующая система клапанов и процессора
	Наличие
	

	4.14.
	Функция внепланового пуска и остановки измерений
	Наличие
	

	4.15.
	Беспроводная связь с компьютером при оснащении и разгрузке монитора по радиоканалу Bluetooth
	Наличие
	

	4.16.
	Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти
	Наличие
	

	4.17.
	Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения-ночного, дневного, специальных периодов и интервалов
	Наличие
	

	4.18.
	Визуализация параметров:

-суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС

-отображение границ норм АД

-средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале

-гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД.
	Наличие
	

	4.19.
	Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией
	Наличие
	

	4.20.
	Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД.
	Наличие
	

	4.21.
	Параметры суточного профиля АД:

Суточный индекс (степень ночного снижения)
	Наличие
	

	4.22.
	Анализ предыдущих обследований пациента в динамике, интегрированный в едином диалоговом окне
	Наличие
	

	4.23.
	Хронобиологический анализ (САД, ДАД и СрАД). Корреляционный анализ:

Коэффициент корреляции

Линейная регрессия
	Наличие
	

	4.24.
	Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента):

Выбор любого исследования для сравнения.

Визуальное (графическое) сравнение трендов АД

Численное и графическое сравнение основных параметров АД.

Сравнение заключений исследований
	Наличие
	

	4.25.
	Таблица с расчетными статистическими параметрами:

Общая (со словесной интерпритацией результатов)

Статистика за сутки.

Статистка за день.

Статистика за ночь.

Статистика на спец.интервале.

Нагрузка давлением
	Наличие
	

	5. Компьютерная станция

	5.1
	Системный блок, процессор не хуже
	CelN420/945GC/160/DVD-RW/Atx 350
	

	5.2
	Жесткий диск, не менее
	80 Гб
	

	5.3
	CD-RW
	Наличие
	

	5.4
	Монитор, не менее
	19´´
	

	5.5.
	Принтер, лазерный
	Наличие
	

	6. Дополнительные условия

	6.1.
	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие
	

	6.2.
	Поддержка сетевых решений
	Наличие
	

	6.3.
	Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке
	Наличие
	

	6.4.
	Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее
	24
	

	6.5.
	Возможность обучения персонала
	Наличие
	

	6.6.
	Возможность проведения пусконаладочных работ
	Наличие
	


4.Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении  запроса котировок: ________________  

5.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей  _____________________________________________________________________________________________

6.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________
__________________________________________________________________


В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.
С условиями оплаты согласны.


До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

_________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                     (дата)                          (телефон)

